
 
INSTRUKCJA   OBSŁUGI 

ULTRALEKKI WÓZEK INWALIDZKI  MODEL JAZZ  

Vermeiren Polska Sp. z o.o. 

 
 
 

 
 
 
 
 

CE 
 
Przed przystąpieniem do uŜytkowania wyrobu uŜytkownik jest zobowiązany do 
zaznajomienia się z pełną treścią instrukcji. Niniejsza instrukcja przekazana jest w celu 
poinformowania o prawidłowym uŜytkowaniu wyrobu.  
Prosimy pamiętać, Ŝe stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji przedłuŜy 
trwałość, estetykę oraz  pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu. 
 Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń kaŜdego z opisanych w tej 
instrukcji produktów, bez uprzedniego powiadomienia. 
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1. Przeznaczenie i opis wyrobu. 
 

Ultralekki wózek inwalidzki model Jazz został opracowany z myślą o zaspokojeniu 
Państwa oczekiwań. Wózek inwalidzki ze stali molibdenowo-chromowej o wadze 15 kg, z 
zdejmowanymi podnóŜkami, odchylanymi boczkami, przeznaczony jest do transportu i 
samodzielnego przemieszczania się osób niepełnosprawnych z uszkodzeniem rdzenia 
kręgowego. 

Wózek ten uŜytkować moŜna w pomieszczeniach zamkniętych jak i na zewnątrz, a 
jego modułowa konstrukcja umoŜliwia dopasowanie do indywidualnych wymagań 
uŜytkownika.  

 
Wózek ten występuje w następujących odmianach: 

Jazz – model podstawowy 
Jazz A – wózek dla osób z amputowanymi kończynami dolnymi 
Jazz S – wózek z obniŜonym siedziskiem 
Jazz T30 – wózek  z małymi kołami tylnymi (do „pchania”)   
Jazz B74 – wózek z hamulcami szczękowymi  
Jazz 30°°°° – wózek z odchylanym oparciem do 30°. 
 

DuŜa róŜnorodność ustawień i stosowania wyposaŜenia dodatkowego umoŜliwiają 
osiągnięcie optymalnych parametrów pojazdu dla osób mających problemy z poruszaniem się 
wywołanych przez: 
⇒ paraliŜ, 
⇒ uszkodzenie kończyn lub ich amputację, 
⇒ zwyrodnienia lub deformacje kończyn, 
⇒ zwyrodnienia czy uszkodzenia stawów, 
⇒ choroby serca i naczyń, zaburzenia krąŜenia, 
⇒ nadwaga lub chorobliwa niedowaga. 
 
Przy indywidualnym doborze wózka zawsze uwzględnić naleŜy: 
⇒ wzrost oraz cięŜar ciała (max. obciąŜenie 100 kg),   
⇒ sprawność fizyczną i psychiczną, 
⇒ warunki zamieszkania, 
⇒ środowisko. 
 
 
2. Dane techniczne 
 
Długość wózka (bez podnóŜków) 93 cm 
Długość wózka (z podnóŜkami) 108 cm 
Wysokość całkowita (z oparciem) 93 cm 
Szerokość siedziska  39cm, 42cm, 44cm, 46cm, 48cm, 50cm,  
Szerokość całkowita (zaleŜnie od szer. siedz.) 60cm, 64cm, 66cm, 67cm, 69cm 
Głębokość siedziska  43cm  
Wysokość siedziska  50cm  
Wysokość oparcia  43cm 
Wysokość podłokietnika (poduszka-
siedzisko) 

21cm 
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Wysokość podłokietnika (poduszka-podłoga) 68cm 
                                                                                Dopuszczalne róŜnice +/- 1 cm 
CięŜar wózka (+ podnóŜki + podłokietniki) ok.15,9 kg 
Wytrzymałość (max. obciąŜenie) 100 kg 
Ciśnienie w kołach skrętnych (przednich) 2,5 bara 
Ciśnienie w kołach napędowych (tylnych) 3,8 bara 
Promień zawracania  - 
Max. pochylenie 10,5 % / 6° 
Max. wysokość krawęŜnika  6 cm 
 
 
3. WyposaŜenie standardowe: 
⇒ Odchylane podłokietniki, 
⇒ Ściągane i regulowane na długość podnóŜki (oprócz Jazz A), 
⇒ Tapicerka z materiałów niepalnych, 
⇒ Pompka (oprócz modeli wyposaŜonych w koła nie pompowane), 
⇒ Instrukcja obsługi, 
⇒ Klucz trzpieniowy, 

⇒ Karta gwarancyjna. 
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4. Opis działania  
 

Wózki ultralekkie przekazywane są do klienta kompletne i zmontowane zgodnie z 
zamówieniem. Jedynie podnóŜki lub inne wyposaŜenie dodatkowe montowane jest przez 
uŜytkownika (zgodnie z odpowiednim opisem). 

Na Państwa Ŝyczenie dystrybutorzy sprowadzą wózek zgodny ze specyfikacją oraz 
udzielą fachowych wskazówek odnośnie eksploatacji i uŜywania sprzętu. 

Dla Waszej pewności objaśnimy funkcjonowanie poszczególnych składowych. 
 
4.1 PodnóŜki 

Aby zamontować prawidłowo podnóŜek naleŜy włoŜyć kołek (1) do rury przedniej 
części ramy (2) trzymając korpus podnóŜka od strony zewnętrznej wózka.  
 

 
 

Na
stępnie przekręcać naleŜy korpusem podnóŜka do środka pojazdu tak aby blok zamka (3) 
zazębił się z zaczepem (4). Po osiągnięciu właściwego połoŜenia zatrzask blokady (5) 
zadziała automatycznie. Gdyby nie nastąpiło samoczynne zablokowanie zamka to naleŜy 
lekko wcisnąć sworzeń zatrzasku (5) w kierunku do ramy wózka. 

W celu zdemontowania podnóŜka naleŜy nacisnąć na dźwignię zatrzasku (5) 
przekręcając jednocześnie korpusem podnóŜka na zewnątrz lub do środka wózka. 
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Uwaga:  
• przed uŜytkowaniem podnóŜków zawsze sprawdzić naleŜy czy są one prawidłowo 

zapięte! 
 
 
 
4.1.1 Regulacja płyt podstopia 

 
Płyty podstopia (6) mogą być ustawione na 

róŜnych głębokościach. 
 

Regulacja taka jest moŜliwa po odkręceniu śrub w 
płycie podnóŜka i przestawieniu płyty o ok. 3 cm do 
przodu lub do tyłu. Następnie naleŜy zablokować płytę 
za pomocą tych samych śrub. Niekiedy regulacja taka 
jest niewskazana ze względu na zahaczanie płyty o koła 
przednie. 
 
 
 

 
 
 
4.1.2 Regulacja długości podudzia. 
 

W celu odpowiedniego doboru długości podudzia naleŜy wykręcić śrubę 
zabezpieczającą (7) a następnie ustalić właściwe wysunięcie rury środkowej (8) z korpusu 
podnóŜka i ponownie zakręcić śrubę blokującą (7). Zawsze naleŜy zwrócić uwagę na 
prawidłowe zakręcenie śrub mocujących. 
Uwaga: 

• zawsze przed uŜytkowaniem podnóŜków zwrócić naleŜy uwagę na prawidłowe 
zapięcie zamka! 

• nigdy nie naleŜy przenosić wózka chwytając za podnóŜki, lecz trzymając za 
konstrukcj ę ramy! 

• Nigdy nie naleŜy przenosić wózka chwytając za podnóŜki lecz trzymając za 
konstrukcj ę ramy ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vermeiren Polska Sp. z o.o. 
Wózek inwalidzki model Jazz 

 

Data wydania 2003-01-14/ Data ostatniej aktualizacji 2008-08-22                                                                      strona 6/13 

4.2 Podłokietniki 
Wszystkie podłokietniki mają moŜliwość odchylenia na zawiasie do tyłu. Jako 

zabezpieczenie przed samoczynnym wypięciem podłokietnika słuŜy tu specjalny zamek (2) z 
gniazdem mocującym zamontowanym  na ramie wózka (1). 
 

 
 
4.2.1 DemontaŜ podłokietników. 

Po naciśnięciu dźwigni zamka (2) moŜna zdemontować podłokietnik ciągnąc w górę i 
odchylając go do tyłu. W celu załoŜenia podłokietników naleŜy postępować w kolejności 
odwrotnej zwracając uwagę, aby sworzeń blokujący zamka (2) właściwie zahaczył o gniazdo 
w końcówce podłokietnika. 

 Gdyby zatrzask blokujący przy zamku (2) nie zadziałał samoczynnie to naleŜy tę 
funkcję wykonać manualnie. 

Pamiętać naleŜy równieŜ aby sworzeń blokady poprzecznej „wszedł” do gniazda 
blokady (przykręcony z tyłu rury oparciowej). 
Uwaga: 

• Nigdy nie naleŜy przenosić wózka trzymając za podłokietniki, do tego celu 
chwytać naleŜy za konstrukcję ramy. 

 
4.3 Regulacja oparcia (dotyczy tylko modelu JAZZ T750) 

W rozwiązaniu tym zastosowano prosty, zapadkowy, a zarazem niezawodny 5 -
stopniowy regulator kąta pochylenia oparcia. 

Zmiany pochylenia oparcia – w zaleŜności od potrzeby – dokonuje się poprzez 
zwolnienie dźwigni regulatora (znajdują się one za rurami oparcia) i ustalenie połoŜenie 
oparcia w zakresie 0°-30° (w przedziałach co 7,5°). 
 
4.4 Hamulce postojowe 

KaŜdy wózek zaopatrzony jest w hamulce postojowe, które ustawiane są w zaleŜności od 
rodzaju ogumienia: 
• koła pompowane, 
• koła nie pompowane (pełne). 
 
4.4.1 Regulacja hamulców  

Właściwe funkcjonowanie hamulców zaleŜne jest od prawidłowego ich ustawienia. 

2 

1 
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- w trakcie eksploatacji wózka przestrzegać naleŜy właściwego ciśnienia w kołach zgodnie 
z parametrami podanymi w DANYCH TECHNICZNYCH, w przeciwnym razie siła 
hamowania będzie za słaba lub zbyt duŜa; 

- zawsze naleŜy pamiętać, Ŝe konstrukcja hamulca nie słuŜy do hamowania w trakcie 
jazdy, a tylko do zablokowania kół wózka w czasie jego postoju. 

 
Uwaga: 

• UŜywanie hamulca postojowego podczas jazdy moŜe grozić wypadkiem ze 
wszystkimi konsekwencjami. 

 
Po długiej eksploatacji wózka moŜe nastąpić osłabienie siły hamowania spowodowane 

powstaniem luzu, między sworzniem dociskowym hamulca, a oponą koła. JeŜeli zechcecie 
Państwo sami wyregulować hamulce postojowe, to przeprowadzenie tej czynności, 
rozpoczynamy od poluzowania dwóch śrub M6 blokujących kluczem trzpieniowym szynę 
regulacyjną. Przesuńcie teraz mechanizm hamulca w kierunku koła, do takiego połoŜenia, aby  
po ponownym załączeniu hamulca, koło wózka nie obracało się (test poprawności regulacji 
przeprowadzić na wózku z pacjentem). Po zakończeniu regulacji, zabezpieczyć mechanizm 
śrubami. 
Uwaga: 

• Zawsze, po kaŜdej regulacji, dokonać sprawdzenia poprawności działania 
hamulca. 

• W przypadku zanieczyszczenia ogumienia kół poprzez oleje, smary, wodę czy 
inne środki moŜe nastąpić zmniejszenie efektywności hamowania. 

 
JeŜeli nastąpi osłabienie siły hamowania poprzez zuŜycie elementu dociskowego czy 

wytarcia opony radzimy zwrócić się do naszych dystrybutorów którzy fachowo i właściwie 
doradzą oraz usuną wadę hamulca. 
 
4.5  Ogumienie 

Wózki typu „Jazz” mogą być wyposaŜone w róŜnego rodzaju koła. Standardowo 
pojazdy te posiadają koła tylne (napędowe) o rozmiarze 24”x1 3/8 a koła przednie 
(skręcające) o rozmiarze 8”x1 1/4. 
 
4.5.1 Wymiana ogumienia 

Przed wymianą ogumienia radzimy zapoznać się z poniŜszymi uwagami. 
W pierwszej kolejności naleŜy wypuścić z dętki powietrze, a następnie poprzez naciskanie na 
oponę w kierunku środka felgi poluzować kontakt opona-felga. Stosując specjalną łyŜkę 
naleŜy wyciągnąć rant opony na zewnątrz rafki, co umoŜliwi przełoŜenie całej ścianki opony 
na zewnątrz. Po tym zabiegu wyciągnięcie dętki jest juŜ bardzo naturalne. 
 
Uwaga: 

• Przy stosowaniu niewłaściwych narzędzi lub błędnych czynności moŜe dojść do 
powaŜnych uszkodzeń felgi czy ogumienia. 

 
Przed załoŜeniem nowej dętki prosimy zwrócić uwagę na to aby: 
- taśma spodnia była nieuszkodzona i nie posiadała obcych ciał, 
- ścianki wewnętrzne rawki były gładkie, bez obcych wtrąceń i innych uszkodzeń. 
W razie konieczności taśmę spodnią i rawkę naleŜy dokładnie wyczyścić. 
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4.5.2 MontaŜ ogumienia.  

NałoŜyć taśmę spodnią otworem na wentyl, a następnie załoŜyć razem do gniazda w 
rafce. Utrzymując takie połoŜenie nałoŜyć taśmę spodnią na całym obwodzie felgi zwracając 
uwagę, czy nie nastąpiło przekręcenie taśmy lub czy nie uległa ona uszkodzeniu i dobrze 
przykrywa napinacze szprych. 
   Uwaga: 

• W razie stosowania felg z tworzywa sztucznego nie stosuje się taśmy spodniej. 
 
Odciągnąć ściankę opony od rawki, włoŜyć wentyl do gniazda w feldze i lekko 

napompować dętkę tak aby uzyskała ona okrągły kształt po czym umieścić dętkę w rawce. 
Dla całkowitej pewności naleŜy sprawdzić czy dętka nie jest przekręcona (w przypadku 
załamań lub deformacji minimalnie dopompować powietrze). NałoŜyć ręcznie ściankę opony 
na rawkę zaczynając od przeciwległej strony wentyla, a przy nim kończąc. 
 
Zawsze naleŜy sprawdzić z obydwóch stron koła czy opona nie przyszczypała dętki i czy 
ogumienie regularnie przylega do felgi. Wentyl trzeba lekko wcisnąć do środka, a następnie 
wyciągnąć na zewnątrz po to, aby ten dobrze osadził się w gnieździe. 
 

Aby sprawdzić prawidłowy montaŜ ogumienia naleŜy napompować tyle powietrza Ŝeby 
móc kciukiem docisnąć do dna rawki. Następnie skontrolować, czy opona jednakowo 
przylega po obu stronach do felgi i czy jest ona centralnie ułoŜona. JeŜeli wystąpią takie 
usterki to naleŜy wypuścić powietrze z koła i poprawić osadzenie gum. Po pozytywnej opinii 
naleŜy koło napompować do maksymalnej wartości ciśnienia i nakręcić kapturek na 
końcówkę wentyla. 
 
Uwaga: 

• naleŜy zwrócić uwagę, aby w trakcie montaŜu pomiędzy rawkę a taśmę  spodnią 
nie dostały się Ŝadne obce przedmioty mogące uszkodzić detal czy zranić rękę; 

• naleŜy przestrzegać właściwego stopnia napompowania kół zgodnego z 
wielkościami podanymi przez producenta na stronach opony; 

• naleŜy uŜywać pomp z wyskalowanym w barach manometrem lub ręczną 
pompkę będącą w standardowym wyposaŜeniu wózka. 

 
4.6 Transport wózków 

W celu właściwego i bezpiecznego transportu naleŜy przestrzegać poniŜszych zasad: 
- przed ręcznym przenoszeniem wózka zdemontować wszystkie ruchome części (podnóŜki, 

podłokietniki), 
- wózek przenosić moŜna trzymając jedynie za konstrukcję ramy. 
 

JeŜeli musicie Państwo zjechać lub wjechać wózkiem po schodach to moŜna tego 
dokonać przy pomocy osób drugich. Wózek  naleŜy przechylić do tyłu i ustawić go tak aby 
koła napędowe najeŜdŜały na schody i stopień po stopniu przeszkoda ta była pokonywana z 
zachowaniem poniŜszych zasad: 
- zjazd ze schodów powinny zabezpieczać minimum dwie osoby; 
- osoba zabezpieczająca z przodu w trakcie zjeŜdŜania winna trzymać wózek za konstrukcję 

ramy (w tym celu naleŜy zdemontować podnóŜki co sprawia, Ŝe nogi pacjenta nie są 
naleŜycie chronione); 



Vermeiren Polska Sp. z o.o. 
Wózek inwalidzki model Jazz 

 

Data wydania 2003-01-14/ Data ostatniej aktualizacji 2008-08-22                                                                      strona 9/13 

- w czasie pokonywania takich przeszkód zaleca się zapięcie pacjenta w pasy 
bezpieczeństwa (informacje otrzymacie Państwo u naszych dystrybutorów); 

- podczas transportowania pacjent winien zachować spokój i unikać ruchów „do tyłu”; 
 
- podczas przetransportowania po schodach bezwzględnie naleŜy z linii przejazdu usunąć 

zbędne przedmioty stanowiące zagroŜenie oraz zwrócić baczną uwagę na inne osoby jakie 
mogłyby być naraŜone przy wypadku. 

 
 
4.6.1 PrzewoŜenie w samochodzie 

W trakcie przewoŜenia osoby na wózku w samochodzie naleŜy zapewnić właściwy 
system zabezpieczający. Samochód taki winien być wyposaŜony w odpowiednie pasy 
mocujące wózek do konstrukcji pojazdu przy zachowaniu zasady dodatkowego zapięcia 
pasami bezpieczeństwa samego pacjenta. 
W szczególności naleŜy zwrócić uwagę aby: 

• pasy mocujące przytwierdzone były do stałych i mocnych  punktów pojazdu; 
• sam wózek powinien być mocowany tylko za ramę; 
• po zapięciu pasów wózek nie powinien przesuwać się w Ŝadnym kierunku; 
• podczas transportu, wózek powinien mieć załączone hamulce; 

 
Transport w samochodach specjalnie przeznaczonych do przewozu osób 

niepełnosprawnych dokonywany jest po uzyskaniu przez przewoźnika stosownych pozwoleń 
od uprawnionych organizacji, które dopuszczają systemy transportu i zabezpieczenia do 
uŜytkowania. 
 

W przypadku korzystania z innych środków transportu (samoloty, autobusy, statki, 
tramwaje, pociągi itd.) naleŜy uzyskać informacje o moŜliwości bezpiecznego przejazdu 
wózkiem zgodnie z wymaganymi zasadami bezpieczeństwa. Za wypadki i uszkodzenia 
powstałe w czasie transportu innymi środkami lokomocji producent wózków nie ponosi 
odpowiedzialności.  
 
4.6.2 Transportowanie przez rampy 

Aby zapewnić prawidłowy i bezpieczny przejazd przez rampy naleŜy przestrzegać 
poniŜszych zaleceń: 
- wjeŜdŜać na rampy i zjeŜdŜać z nich najwolniej jak tylko jest to moŜliwe; 
- pokonywać podjazdy czy zjazdy z rampy z pomocą drugiej sprawnej osoby; 
- pamiętać, Ŝe przy pokonywaniu podjazdów następuje rozkład sił, który ma tendencje „do 

wywracania na plecy”; 
- w przypadku gdy osoba pomagająca musi przystanąć, naleŜy bezzwłocznie zaciągnąć 

hamulce postojowe; 
- nie przekroczyć maksymalnych obciąŜeń uŜywanych ramp / pochylni; 
- w czasie przejazdu przez rampy pacjent powinien być przypięty do wózka pasami 

bezpieczeństwa; 
Uwaga: 

• Za szkody powstałe w trakcie korzystania z ramp nie ponosimy 
odpowiedzialności. 
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4.7 WyposaŜenie dodatkowe 
 
4.7.1 Podłokietniki  

W zaleŜności od potrzeb wózki mogą być wyposaŜone w róŜne rodzaje 
podłokietników.  

 
 

Dla modelu Jazz producent przewidział następujące typy podłokietników: 
B02 - model wydłuŜony z długą wygodną poduszką oparcia rąk - pomocny przy wstawaniu z 
wózka lub siadaniu na niego; 
B03 - model o konstrukcji umoŜliwiającej podjazd, np. blisko stołu bez konieczności 
wypinania podłokietnika; 
B05 - rozwiązanie o zmiennej wysokości oparcia - umoŜliwia indywidualne dopasowanie 
połoŜenia poduszki oparcia dla kaŜdej ze stron.  
W celu odpowiedniego doboru podłokietnika zasięgnijcie Państwo porad u naszych 
przedstawicieli. 
 
4.7.2 PodnóŜki  

Dla indywidualnych Państwa zapotrzebowań przygotowaliśmy szereg opcji 
podnóŜków do zamontowania w modelu Jazz: 
B06 - podnóŜki standardowe, zdejmowane i odchylane na boki; 
BZ8 - podnóŜki o zmiennym kącie pochylenia dobieranym indywidualnie, zaopatrzone w 
wychylne poduszki pod łydkę; dodatkowo zamontować moŜna mechanizm zmiany kąta 
pochylenia płyty podstopia do samodzielnej regulacji; 
BZ7 - podnóŜki o podobnym jak model BZ8 rozwiązaniu z wydłuŜoną o ok.12 cm rurą 
główną; model szczególnie przydatny dla osób wysokich. 
 
4.7.3 Pas bezpieczeństwa  

W celu zwiększenia bezpieczeństwa oferujemy Wam specjalne pasy B58 mocowane do 
konstrukcji wózka z łatwym do obsługi zamkiem zatrzaskowym; system ten zapewnia 
odpowiednie „trzymanie” niezaleŜnie od masy ciała uŜytkownika. 
 
 

W naszej ofercie wyposaŜenia dodatkowego znajduje się bardzo wiele poŜytecznych i 
ciekawych rozwiązań których stosowanie zwiększa wygodę i bezpieczeństwo uŜytkowników  
wózka jak i osób je obsługujących. 

Z gotowymi propozycjami jakie przygotowaliśmy dla Państwa moŜna zapoznać się na 
naszej stronie internetowej: WWW.vermeiren.pl lub katalogach naszej firmy. 

 
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do na szych dystrybutorów, którzy udzielą 
Państwu fachowej i rzetelnej porady. 
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5. Zasady bezpieczeństwa 
Przestrzegać poniŜej wymienionych zasad: 

- w trakcie uŜytkowania wózka uwaŜać, aby Ŝadne obce przedmioty nie dostały się 
pomiędzy szprychy kół napędowych gdyŜ grozi to powaŜnym wypadkiem lub 
uszkodzeniem pojazdu; 

- podczas wsiadania lub schodzenia z wózka nie naleŜy stawać na płyty podstopia; w 
takich sytuacjach zawsze trzeba podnieść płyty do góry albo przekręcić całe 
podnóŜki na zewnątrz wózka; 

- połoŜenie środka cięŜkości przy pokonywaniu nierówności lub pochylni ulega 
zmianie i jest bardzo niebezpieczne dla uŜytkownika ; zaleca się tu korzystanie z 
pomocy drugich sprawnych osób; 

- nie przechylać wózka do tyłu z uwagi na groźbę przewrócenia się w wyniku 
przesunięcia środka cięŜkości; 

- uŜytkować tylko wózki o wymiarach dopasowanych do wagi i wzrostu; 
- unikać przejazdów przez przeszkody bez hamowania (schody , kanty , krawęŜniki); 
- przejazd po schodach dopuszczalny jest jedynie przy asekuracji sprawnych i 

odpowiedzialnych osób pomocniczych, o ile nie istnieją specjalne podjazdy czy windy 
przeznaczone dla tych celów; 

- zawsze zwracać uwagę na odpowiedni stan ogumienia i zarys bieŜnika; 
- w trakcie poruszania się po drogach publicznych naleŜy przestrzegać przepisów 

ruchu drogowego; 
- nie naleŜy wybierać się na jazdę po otwartym terenie przy nieodpowiedniej pogodzie 

lub gdy stan nawierzchni jest niebezpieczny dla poruszania się wózkiem 
inwalidzkim; 

- światła odblaskowe przy Waszym wózku powinny być zawsze widoczne i czyste; 
- w myśl hasła „być lepiej widzialnym” przy poruszaniu się w ciemności zaleca się 

stosowanie jasnej odzieŜy z elementami odblaskowymi, jak teŜ dbałość o światełka 
odblaskowe z tyłu i z boku pojazdu; 

- unikać kontaktu z otwartym ogniem (szczególnie niebezpieczne są tlące się 
papierosy) z uwagi na niebezpieczeństwo zapalenia się tapicerki wózka;  

- nie wolno przekraczać dopuszczalnych obciąŜeń wózka. 
 
6. Przeglądy 
 
6.1 Przed kaŜdorazowym uŜytkowaniem 
- sprawdzić czy ogumienie nie posiada widocznych uszkodzeń czy zanieczyszczeń jakie 

mogą osłabić działanie hamulców postojowych; wszelkie zanieczyszczenia naleŜy 
natychmiast z ogumienia usunąć; w razie uszkodzenia naleŜy zwrócić się o pomoc do 
naszych przedstawicieli, 

- kaŜdorazowo naleŜy sprawdzać funkcjonowanie hamulców postojowych, 
- przy opcji B80 sprawdzić prawidłowość zapięcia,  
- naleŜy kontrolować stan ciśnienia powietrza w ogumieniu, a w razie konieczności naleŜy 

go natychmiast uzupełnić. 
 
6.2 Co 6 miesięcy  
 

W zaleŜności od intensywności uŜytkowania wózka zaleca się dokładne  
  oględziny i nasmarowanie kilkoma kroplami oleju technicznego następujących punktów: 
- dźwignie hamulca postojowego, 
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- ruchome części podnóŜka, 
- wyczyścić cały wózek, 
- dokonać dokładnych oględzin wózka,  
- skontrolować funkcjonowanie kół skrętnych (przy występowaniu duŜych oporów podczas 

skręcania naleŜy wyczyścić łoŜyska a gdy to nie przyniesie efektu skontaktować się z 
naszym przedstawicielem). 

 
Wszelkich napraw oraz montaŜu moŜna dokonywać jedynie na bazie oryginalnych 

części pochodzących od naszych dystrybutorów. W przypadku stosowania elementów 
nieoryginalnych producent nie bierze na siebie Ŝadnej odpowiedzialności.  

 
 
Aby dokonać prawidłowego montaŜu czy regulacji uŜywać naleŜy następujących 

narzędzi: 
- śrubokręt krzyŜakowy, 
- klucz trzpieniowy nr 4 i nr 5, 
- klucz oczkowo - płaski nr 10 i nr 13, 
- klucz oczkowy nr 19, 
- klucz płaski nr 11. 
 
 
 
 
 
 
7. Czyszczenie i pielęgnacja 
 

Aby Państwa pojazd zachowywał równieŜ odpowiednią estetykę naleŜy zapewnić mu 
właściwą pielęgnację. W osiągnięciu tego celu pomocne będą poniŜsze wskazówki. 
 
7.1 Tapicerka  
 
- zaleca się mycie ciepłą wodą, przy mocnym zabrudzeniu czyścić ręcznie z zastosowaniem 

łagodnych środków piorących, 
- nie wolno czyścić tapicerki bardzo mocnymi środkami np. rozpuszczalnikiem czy 
środkami Ŝrącymi ; niewskazane jest teŜ uŜywanie twardych szczotek, 

- za szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czyszczących nie 
ponosimy odpowiedzialności, 

- nie naleŜy dopuścić do przemoczenia tapicerki w trakcie czyszczenia, 
- czyszczenie strumieniem pary nie jest wskazane. 
 
7.2 Elementy z tworzywa sztucznego 

Detale takie czyścić naleŜy ręcznie za pomocą ogólnie dostępnych środków po 
uprzednim zapoznaniu się z uwagami producenta takiego środka. 
 
7.3 Powłoki zewnętrzne  

Zastosowana warstwa lakieru ma duŜe znaczenie estetyczne i chroni detale wózka przed 
korozją. Powłoki lakiernicze nie stawiają szczególnych wymogów przy czyszczeniu (zwykłe 
wytarcie wilgotną czy suchą szmatką jest wystarczające). W razie uszkodzeń mechanicznych 
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moŜe nastąpić zerwanie powłoki lakierowanej. Wskazane jest wówczas uzupełnienie ubytku. 
Miejsca lakierowane naraŜone na tarcie dobrze jest posmarować cienką warstwą wazeliny 
technicznej. 

Detale chromowane najlepiej czyścić suchą szmatką, a w przypadku przetarcia takiej 
powłoki zregenerować ją odpowiednim środkiem chromopodobnym. 
 
7.4 Dezynfekcja 

Dezynfekcji dokonywać moŜna ogólnodostępnymi środkami przeznaczonymi do tego 
celu po uprzednim zapoznaniu się z uwagami producenta takiego środka. Pamiętać naleŜy, Ŝe 
mogą one przenikać do wnętrza obić tapicerskich.  
- w trakcie zabiegu uŜywać naleŜy rękawic ochronnych i postępować zgodnie z zaleceniami  

producenta takiego środka, 
- wszelkie konsekwencje niewłaściwego stosowania środków dezynfekujących nie 

obciąŜają producenta wyrobu dezynfekowanego. 
 

8. Warunki gwarancji 
 

Vermeiren Polska Sp. z o. o.  bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne defekty 
materiału czy błędy technologiczne wynikłe w produkcji przez określony czas licząc od daty 
sprzedaŜy. 

Okres gwarancji dla wózka inwalidzkiego model Jazz określony jest w karcie 
gwarancyjnej. 

Warunki gwarancji b ędą dochowane, o ile nasze produkty uŜywane będą zgodnie z 
opisanymi zasadami oraz zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 
 
 
 
Gwarancji nie podlegają: 
- koszty transportu, obsługi i inne roszczenia, 
- uszkodzenia wynikłe ze zmian konstrukcyjnych wprowadzanych przez uŜytkownika, 
- elementy ulegające ścieraniu, 
- szkody spowodowane wyrobem przez jego uŜytkownika, 
- szkody powstałe przez inne zewnętrzne czynniki, 
- uszkodzenia wynikłe przez niestosowanie oryginalnych części zamiennych. 
 

Wszelkie sprawy związane z gwarancją na nasz wyrób, prosimy kierować do punktów 
sprzedaŜy u naszych dystrybutorów.       

 
9. Producent: 
 

VERMEIREN Polska Sp. z o.o. 
Ul. Łączna 1 
55-100 Trzebnica 
Tel. 071/387-42-00 
Faks 071/387-05-74 
e-mail: info@vermeiren.pl 
www.vermeiren.pl 
 

 


