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Mode d’emploi du surmatelas a air (17 rouleaux) avec compresseur
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Materac przeciwodlezynowy rurowy, zmiennocisnieniowy Instrukcja obstugi
Instrucciones del colchon (17 tubos) y compresor
Gebrauchsanweisung fiir Wechseldruchmatratze mit Kompressor
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Prosze

uwaznie zapoznac sig z niniejsza instrukcja przed
rozpoczeciem uzytkowania produktu i zachowac
wypadek przysztych watpliwosci.

1. Bezpieczenistwo

Zawsze skonsultuj si¢ z Twoim lekarzem lub dostawcy aby
ustali¢ wiasciwa regulacje i stosowanie produktu.

Nie przechowuj produktu na zewnatrz ani nie pozostawiaj
wystawionego na bezposrednie  dziatanie  promieni
stonecznych (nie zostawiaj w samochodzie, gdy na zewnatrz
panujg wysokie temperatury)

Przechowywaé w suchym pomieszczeniu, podkiad w pozycji
roztozonej ptasko lub zrolowany, aby zapobiec deformacji,
naciggnieciom, zagnieceniom itp.

Nie uzywaj w ekstremalnych temperaturach (powyzej 38°C lub
ponizej 0°C). Tylko do uzytku wewnatrz pomieszczeri.

Nie dopuszczaj do kontaktu z ostrymi przedmiotami lub
krawedziami, unikniesz uszkodzenia lub przebicia podktadu.
Podktad w trakcie uzytkowania musi by¢ zawsze roztozony
plasko i nie pozaginany.

Nie dopuszczaj do kontaktu podktadu ze spirytusem,
substancjami oleistymi, ttustymi lub benzyna.

Podktad w trakcie uzytkowania musi by¢ zawsze roztozony
ptasko i nie pozaginany, nie uzywac bezposrednio na
elementach konstrukcji tozka - ryzyko uszkodzenia.

Przed uzyciem skontroluj produkt wzrokowo pod katem
ewentualnych uszkodzen.

W przypadku koniecznosci transportu zroluj podkiad i
zabezpiecz przed uszkodzeniami.

Nie zmieniaj nic w konstrukcji urzagdzenia.

Zawsze upewnij sie przed rozpoczeciem uzytkowania,
7e materac jest dobrze roztozony i zabezpieczony przed
przypadkowym obsunigciem. Wytogi musza by¢ zawinigte pod
standardowym materacem t6zka.

W przypadku gdy nie uzywate$ produktu przez dtugi okres
czasu zalecamy sprawdzenie go przez specjaliste przed
ponownym rozpoczeciem uzytkowania.

NIE przekraczaj dopuszczalnego obcigzenia podanego dla
produktu.

Uzywaj produktu wylacznie w celu, do jakiego zostat
przeznaczony — nie klekaj na nim, nie stawaj.

Przestrzegaj zalecen lekarza, ktdry przepisat ten produkt —

zwiaszcza pod wzgledem czasu i czestotliwosci uzywania.
Przed uzyciem podktad przykryj przescieradtem — NIGDY nie
umieszczaj pacjenta bezposrednio na podktadzie.
Jezeli zaobserwujesz na skorze zaczerwienienia czy inne
objawy podraznienia, natychmiast przestan uzywac produktu
i skonsultuj sie z lekarzem. Podobnie, jezeli poczujesz
dyskomfort podczas uzytkowania.
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Pompa musi byé podfaczona wylacznie bezpoérednio do
sprawnego gniazdka elektrycznego 230V 50Hz z uziemieniem
i pozostawa¢ wiaczona 24 godziny na dobe. Nie uzywac
przediuzaczy.

Pompa musi mie¢ zapewniony swobodny doptyw powietrza
— jezeli nie jest zawieszona na tozku z uzyciem hakéw, nalezy
postawi¢ ja na twardej, gtadkiej powierzchni, unika¢ stawiania
na kotdrze, dywanie itp.

Zadbaj o czysto$¢ w pomieszczeniu, w ktorym uzywasz zestawu
- duze zapylenie lub kurz ma bezposredni wptyw na trwafos¢
pompy. Regularnie sprawdzaj stopier zanieczyszczenia filtra,
niezwlocznie zleé czyszczenie lub wymiane w przypadku
zauwazalnego zmniejszenia wydajnosci pompy.

Jezeli uzywasz tez innych urzadzert medycznych upewnij sig ze
nie wptywaja one wzajemnie na siebie w niewtasciwy sposob,
7e mozna uzywac wszystkich bezpiecznie.

W przypadku watpliwosci co do prawidfowej pracy materaca
lub podejrzenia jego uszkodzenia natychmiast odigcz materac
od zasilania, oznacz jako “USZKODZONY” i skontaktuj sie z
serwisem technicznym.

W przypadku przemieszczania materaca, pompy lub tézka —
odfacz przewdd zasilajacy.

Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilajacego pod katem
uszkodzen (skruszata, porowata, przecigta lub w inny sposéb
uszkodzona izolacja), a zwtaszcza po jakimkolwiek naprezeniu
lub przecigzeniu przewodu, podejrzeniu jego przyciecia, po
przemieszczeniu tézka lub pompy, i co najmniej raz na miesiac
podczas normalnego uzytkowania.

Regularnie sprawdzaj pod katem uszkodzern wezyki
doprowadzajace powietrze do podktadu — uszkodzony wezyk
nalezy wymieni¢ na nowy. Wezyki nie moga by¢ przycisniete,
zagniecione, skrecone — muszg zawsze zapewnia¢ swobodny
przeptyw powietrza.

Aby zminimalizowa¢ ryzyko porazenia elektrycznego — zawsze
wytaczaj pompe kiedy nie jest uzywana.

Nie dopuszczaj do zanurzenia pompy w wodzie lub innych
ptynach.

Podczas pracy produkt nie powinien by¢ pozostawiany bez
statego nadzoru.

Nie uzywaj produktu jezeli ma uszkodzony przewdd lub
wtyczke, a takze po upadku, przypadkowym zanurzeniu w
wodzie lub innych widocznych uszkodzeniach.

Zadbaj aby przewdd zasilajacy byt w bezpiecznej odlegtosci od
zrédet ciepta.

Nie wkiada¢ zadnych przedmiotéw do otworéw w pompie,
materacu, lub rurkach taczacych.

Nie uzywa¢ w pomieszczeniach, w ktérych uzywa sie
rozpylonych gazow, zwlaszcza anestezjologicznych lub tlenu.
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KARTA GWARANCYINA

GUARANTEE CARD

pieczec sprzedawcy

stamp

nr serii [S/N]:

serial No.:

data sprzedazy:

date of purchase:

Gwarancja jest wazna z dowodem zakupu i wypefnionymi
wszystkimi powyzszymi polami.

W celu uznania przedfuzonego okresu gwarancji na wyroby
refundowane przez NFZ nalezy do zgfoszenia reklamacyjnego
dotgczy¢  kopie «ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY
MEDYCZNE BEDACE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI | SRODKI
POMOCNICZE»

Na produkt udziela sie 12 miesiecznej gwarancji. Dla wyrobow,

ktérych zakup byt refundowany przez NFZ obowiazuje przedtuzony

okres gwarancji rowny pofowie okresu uzytkowania okreslonego

w rozporzadzeniu w sprawie $wiadczern gwarantowanych, pod

warunkiem, ze okres uzytkowania zostal w rozporzadzeniu

okreslony w miesigcach lub w latach.

Okres gwarancji liczy sie od daty sprzedazy.

Gwarancja jest wazna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja obejmuje wszelkie wady materiatowe i produkcyjne

ujawnione w czasie normalnej eksploatacji.

Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie sie uzytkownika

z instrukcja obstugi i uzytkowanie sprzetu zgodnie z tg instrukcjg.

Gwarancjg nie s3 objete:

¢ uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie
inne spowodowane dziataniem badz zaniechaniem dziatania
uzytkownika;

¢ uszkodzenia powstate w wyniku uzytkowania wyrobu
niezgodnie z przeznaczeniem lub uzywania wyrobu
uszkodzonego;

* naturalne zuzycie wyrobu lub jego czesci, zuzywajacych sie
zgodnie z wiasciwosciami lub przeznaczeniem;

e czynnosci obstugowe i serwisowe, jak np. czyszczenie lub
wymiana zanieczyszczonego filtra powietrza.

Gwarancja traci waznos¢é:

* w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek przerdbek czy zmian
konstrukcyjnych dokonanych w sprzecie przez osoby trzecie;

s w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek prob dokonania
zmian, przekreslen lub poprawek na karcie gwarancyjnej albo
dokumencie zakupu.

Zgodnie z art.13, pkt4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczeg6lnych

warunkach sprzedazy konsumenckiej gwarancja na sprzedany

towar konsumpcyjny nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza

uprawnien kupujacego wynikajacych z niezgodnosci towaru z

umowa.

Reklamacje nalezy zgtasza¢ w punkcie sprzedazy, gdzie zostang

ustalone warunki, termin i sposéb naprawy sprzetu, a jezeli

naprawa nie bedzie mozliwa — termin jego wymiany na nowy,
wolny od wad. Podane terminy nie przekroczg 14 dni roboczych od
daty dostarczenia sprzetu dystrybutorowi.

This product has one year guarantee, from the date of purchase,
against any manufacturing defects, which appears
during using in normal conditions, according to this instruction.

Guarantee does not include:

* mechanical damage, thermal, chemical and any other provided
by user or third persons

* damage coming from using the product improperly or using
damaged product

* natural usage of product or it’s parts, that becomes used
according to it’s properties or destination

* service an maintenance, such as cleaning or replacing dirty air
filter

Guarantee is not valid:

¢ in case that the product was modified by third person, as well
as when not original parts have been used

* in case of discovered modifications in this guarantee document
or purchasing document

¢ in case of improper storage of the product or not correct
maintenance

Guarantee is valid together with purchasing document, so please

keep those documents carefully.

Complain should be placed by your distributor, where all conditions,
terms and way of repair will be established, and in case that repair
is not possible - delay to exchange the product to a new one.
Delay wil not exceed 14 work days, unless it is necessary to import
replacement parts - then the delay can by prolonged with time
necessary to get repacement parts.

DYSTRYBUTOR: ASTON spétka z 0.0. ul. Powstania Wikp. 45, 88-320 Strzelno
tel. 52 318 38 57, fax 52 318 37 01, www.aston.pl
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appear to be damaged or if you suspect a malfunction,
immediately unplug the compressor from wall outlet, mark it
as ,DEFECTIVE” and contact your technical staff.

Unplug the power cable of the compressor from wall outlet,
before moving the mattress, the compressor or the bed (on
which the mattress overlay is placed) around.

Check the power cable regularly for damages (crushed, bare,
sheared, porous..) and particularly:

1/after every mechanical strains (for example: rolling over the
cables).

2/after having moved the Home Care bed and before pluging
in the power cable.

3/every month in a normal use.

To reduce the risk of electrocution: always unplug this product
immediately after use.

Do not place in or drop into water or other liquids.

Product should never be left unattended when plugged in.
Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if
it has been dropped, damaged, or dropped into water.

Keep the cord away from heated surfaces.

Never drop or insert any object into any opening or hose.

Do not operate where aerosol products are being used or
where oxygen is being administered.
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2. Indication

It is easier to prevent pressure ulc~rs than to treat them. Bedsores
can be avoided by changing frequently lying or seating positions
to avoid stress on the skin and to minimize the risk of pressure on
vulnerable bony areas. Other strategies include skin care, regular
skin inspections and good nutrition.

Using an alternating overlay mattress can help relieve pressure.
Ideal to prevent stage | bedsores.

3. Description and Fitting instructions

Beware : always place a bed sheet between patient and mattress.
1. Position pump on horizontal surface or hang it by means of the
hooks.

2. Open mattress on the bed. Secure it with end flaps or straps. Air
tubes must be at foot end of bed.

3. Connect air feed tubes to air outlet on the mattress and pump,
ensuring that the tubes are not “kinked” or twisted. Allow space
for bed rails to drop freely.

4. Plug the pump into a suitable electrical power source and switch
on. The switch indicator should now illuminate.

S. Allow 20 minutes for mattress to inflate fully.

6. Cover with a sheet and tuck loosely.

7. Please use pressure adjustable knob to give maximum patient
comfort.

4. Washing instructions

Pad can be cleaned by disinfectant solution.
Do not immerse the pump in water.

Do not heat or steam in autoclave.

5. Composition
See product label.

6. Disposal
Dispose of this product in accordance with your regional waste
disposal regulations.

7. Technical specifications

This product has a 1 year warranty, from the date of purchase,
against any manufacturing defect.

This product is biocompatible and CE certified.
Compressor:

Power supply: 230V/50Hz . Air output: 24.5 |/min.

Pressure range: 40 mmHg — 110 mmHg

Noise level: below 34dBA

Cycle time: 10 to 12 min. Power consumption: 7W. Fuse: 1A
Size: 24cm(L) x 11.5cm(W) x 10.5cm(H). Weight: 1.4 kg
Mattress overlay:

17 inflatable cell rolls.

Size: 190cm(L) x 85cm(W) x 11cm(H).

Top cover : Nylon/PU with button.

Base : Nylon/PVC.

Color: blue. Weight : 4.7 kg

Maximum user’s weight : 140 kg.

B'tt lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung
I evor Benutzung. Sichern Sie sich, dass Sie diese
Anweisungen befolgen und behalten Sie die in einer sicheren
Stelle.

1. Sicherheitsanweisungen
v lassen Sie sich immer von Ihrem Fachhdndler oder
Krankenpersonal in das Einstellen und in die Pflege einweisen.
¥ Nicht drauBen lagern und nicht in der Sonne lassen (Vorsicht
: nicht im Auto lassen bei hohen Temperaturen!!). Liegend
lagern um Verformungen und Risse zu verhindern. In einem
trockenen Raum liegend lagern und verwenden. Feuchte
Raume vermeiden.
Nicht bei extremen Temperaturen anwenden (> 38°C /100°F
oder < 0°C / 32°F). Nur im Innenbereich verwenden.
Halten Sie das Kissen fern von scharfen oder spitzen
Gegenstanden, um DurchstoRe und Risse zu verhindern.
die Matratze vor der Verwendung entfalten und legen.
Achten Sie auf Risse auf der Matratze und auf dem Kompressor
vor dem Gebrauch.
Immer in der Originalverpackung liegend oder gerollt
transportieren, um Verformungen und Risse zu verhindern.
v Es dirfen keine Veranderungen auf dem Produkt
vorgenommen werden.
Vor dem Gebrauch IMMER priifen, dass die Matratze
richtigerweise auf dem Schaumstoffmatratze liegt. Die
Klappen miissen richtigerweise unter der Matratze gefaltet
werden.
Wenn Sie die Matratze seit einer langeren Zeit nicht verwendet
haben, lassen Sie sie erst von Fachpersonal gepriift werden.
Respektieren Sie das Maximalgewicht jedes Produktes.
Beachten Sie die Gebrauchsanweisungen: nicht auf der
Matratze knien oder treten.
Beachten Sie die Hinweise des Fachpersonals, das lhnen
dieses Medizinprodukt vorgeschrieben hat. Beachten Sie die
Dauer und die Haufigkeit der Verwendung.
¥ Wenn Hautrétungen auftreten, missen Sie die Anwendung
des Kissens sofort stoppen, und Ihren Arzt oder Therapeuten
aufsuchen.
Wenn Sie sich unwobhl fiihlen, suchen Sie einen Arzt auf.
Halten Sie die Matratze weg von scharfen Gegenstanden, um
sie nicht zu schadigen.
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6. Atk aritma
Bulundugunuz bélgenin talimatlari dogrultusunda bu driini imha
ediniz

7. Teknik 6zellikler o

Bu iiriin satin alinma tarihinden itibaren 2 yil sire ile tim dretim
hatalarina karsi garantilidir.

Bu iriin canl dokuya zarar vermeyen ve CE normlarina uygun bir
arandar.

Kompresor:

Elektrik akimi 230V/50Hz

Hava sarfiyati: > 4,5litre/dakika

Basing: 40mm/Hg — 110mm/Hg

Gurilta seviyesi: <34dBA

Devir siresi: 10 ila 12 dakika

Elektrik sarfiyat: 7W Sigorta teli: 1A

Olgiiler: 24cm x 11,5cm x 10,5cm Agirlik: 1,4kg

Havali yatak:

Sisebilir 17 boru

Uglarinda yatagin altindan gegirmek igin giivenlik seritleri
Temel malzeme: Naylon-PVC

Yiizey malzemesi: Naylon/PU Renk: Mavi

Olgiiler: 190cm x 85cm x 11cm

Agirlik: 4,7kg

Maksimum tasima kapasitesi: 140kg

P f lea las instrucciones cuidadosamente
O r aVO rantes de utilizar el colchén / compresor
y consérvelas.

1. Indicaciones de seguridad.

* Siempre consulte con su fisioterapeuta o proveedor para
determinar los ajustes y uso correcto del dispositivo.

e El colchén no se puede guardar fuera ni bajo el sol. No lo
deje en el coche, en caso de altas temperaturas en el exterior.
Guardar en un lugar seco, en posicién plana o enrollado para
evitar que se deforme, estire o rasgue.

* No lo utilice en temperaturas extremas (mas de382C o por
debajo de 02C). De uso interior.

* Guardar lejos de objetos afilados, con punta para prevenir
pinchazos.

e Utilizar en posicion desplegada y plana.

e Revise que no tenga grietas antes de usarlo.

e Transportelo en una caja para evitar que se pinche o rasgue.

*  No hacer ninguna modificacién en el dispositivo.

e Comprobar que el colchon estd correcto y firmemente
bloqueado antes de usar. Los solapas deben estar metidas por
debajo del colchdon de espuma.

* En caso de no usar el colchén y compresor durante mucho
tiempo, dejar que lo compruebe un técnico.

* Compruebe el peso maximo que soporta el dispositivo.

e Hacer un uso correcto del colchdn, no arrodillarse ni saltar
sobre él.

*  Seguir las instrucciones del profesional que ha prescripto este
dispositivo, respecto a duracién y frecuencia de uso.

e Si su piel presenta enrojecimientos, interrumpa el uso del
colchdn y consulte a su fisioterapeuta o médico.

e En caso de molestias consulte a su médico.

e El compresor debe conectarse directamente a la corriente

eléctrica. No utilice enchufes eléctricos, ni cables de extensién.
Conecte este producto a una toma adecuada.

e Compruebe que es seguro el uso de otro aparato electrénico
al mismo tiempo que el colchén y compresor. En caso de duda,
por dafio o mal funcionamiento del colchén y compresor,
desconecte inmediatamente del tomacorriente y contacte con
el técnico.

* Desconecte el cable del compresor antes de mover el colchén,
el compresor o la cama.

* Compruebe regularmente que el cable no esté dafado.

* Parareducir el riesgo de electrocucion, desenchufe el producto
después de utilizarlo. Mientras esté enchufado manténgalo
vigilado.

« No coloque ni deje caer agua u otros liquidos en él.

e Mantenga los cabies lejos de superficies calientes.

¢ Noinserte ningun objeto en aberturas o mangueras.

¢ No lo haga funcionar cerca de aerosoles o lugares donde se
esté administrando oxigeno.

2. Indicaciones

Es mas facil prevenir las dlceras por presion que tratarlas.

Las escaras pueden evitarse cambiando frecuentemente las
posiciones para evitar el estrés de la piel y para reducir al minimo
la presion sobre las zonas 6seas vulnerables.

Otras estrategias para cuidar la piel, son las inspecciones regulares
y una buena nutricién.

3. Instrucciones de montaje.

Siempre cologue una sabana entre el paciente y el colchon.

Poner el compresor sobre una superficie horizontal o sujeto por
medio de ganchos.

El colchdn desplegado en la cama. Fijarlo con las solapas. Los tubos
de aire deben estar a los pies de la cama.
Conectarlostubosdeaire, alasalidade aire del colchény compresor,
asegurandose que los tubos no estan doblados. Deje espacio para
las barandillas de la cama, que puedan caer libremente.

Conectar el compresor en el tomacorriente y encender. El indicador
del interruptor deberia iluminarse.

Espere 20 minutos para que el colchén se infle completamente.
Cubra el colchén con una sdbana.

Ajuste el pomo de presion para dar la mayor comodidad al paciente.

4. Instrucciones de lavado

El colchdn puede limpiarse con una solucién desinfectante. No lo
meta en la lavadora ni utilice secadora.

No sumergir el compresor en agua.

5. Composicién
Mirar la etiqueta del producto.

6. Reciclado
Deseche este producto de acuerdo a la normativa regional de
eliminacion de residuos.

7. Especificaciones técnicas

Este producto tiene garantia de 1 afio desde la fecha de compra,
ante cualquier defecto de fabricacion. Es un producto biocompatible
y certificado por la CE.

Compresor

Corriente eléctrica: 230V/50Hz
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environ 38°C ou 100°F ou inférieures a 0°C ou 32°F). Utilisation
en intérieur uniquement.

Stocker loin d'objets pointus ou tranchants afin d'éviter
perforations et déchirures du surmatelas.

Déplier et mettre le surmatelas a plat avant utilisation.
Vérifier 'absence de perforations, de fuites et de fissures dans
le surmatelas et le compresseur avant utilisation.

Transporter a plat ou roulé dans son emballage original afin
d’éviter perforations, déchirures et déformations.

Ne pas modifier ou réparer cet article.

TOUJOURS vérifier avant utilisation que le surmatelas est
correctement positionné sur le matelas mousse. Les rabats
doivent étre correctement positionnés sous le matelas.

¥ En cas de non utilisation prolongée, faites vérifier votre
dispositif médical par votre revendeur spécialisé.

Respecter la limite de poids indiquée pour chaque article.
Respecter les consignes d’utilisations : ne pas sagenouiller ou
se mettre debout sur le coussin.

Ce dispositif médical vous a été prescrit par votre médecin,
respectez ses consignes : durée et fréquence d'utilisation.

Si vous constatez |'apparition de rougeur sur votre peau,
cessez immédiatement |'utilisation du produit et consultez
votre médecin.

En cas d'inconfort, adressez-vous immédiatement a votre
médecin.

Eviter le contact avec des objets tranchats et coupants afin de
ne pas endommager le surmatelas.

Brancher directement le compresseur a une prise de terre. Ne
pas utiliser de rallonges et de multiprises.

Vérifier que l'utilisation d'autres appareils médicaux ou
électriques est possible et garantisse le bon fonctionnement
du matelas et du compresseur.

En cas de mauvais fonctionnement ou si vous suspectez
un disfonctionnement, ne pas utiliser le matelas et son
compresseur @

1- Débrancher immédiatement le compresseur.

2- Indiquer « hors service » sur le compresseur défectueux.
3- Adressez-vous immédiatement a votre revendeur spécialisé.
Débranchez le compresseur avant de le déplacer ou de
déplacer le lit sur lequel le surmatelas est positionné.

Vérifier régulierement les cables électriques afin de prévenir
tout risque de dommage mécanique (écrasement, abrasion,
cables dénudés..) et particuliérement :

1/ aprés chaque effort mécanique important (par exemple le
fait de rouler sur les cables avec le lit, avec un fauteuil roulant,
apres un effort de tirage violent sur les cables...).

2/ aprés un arrachement du cable de la prise électrique ou un
changement d’emplacement du compresseur ou du lit.

3/ en cours d'utilisation, une fois par mois.

Pour éviter les risques d'électrocution, toujours débrancher le
compresseur apres utilisation.

Ne pas mettre le compresseur en contact avec de I'eau ou des
liquides. Ne pas immerger, risque d’incendie.

Ne jamais laisser le patient sans surveillance quand le produit
fonctionne.

Ne pas utiliser ce produit si vous constatez que les cables sont
défectueux (poreux, a nu..), que le produit est tombé, qu'il a
été abimé ou qu'il a été au contact de liquides.

¥ Maintenir les cables loin des sources de chaleur.

v Ne rien insérer dans les tuyaux et raccords.
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v Ne pas utiliser dans une piéce dans laquelle des aérosols ou
de I'oxygéne sont utilisés.

2. Indication

Il est plus facile de prévenir les escarres que de les traiter.
L'apparition d'escarres est consécutive a une hypoxie tissulaire
(carence d’apport d’oxygéne) provoquée par une

pression excessive et prolongée. L'apparition d'escarre peut étre
évitée en changeant fréquemment le patient de position afin
d'éviter une pression excessive sur les zones sensibles, notamment
les zones ou les os sont proéminets(sacrum, talon).

Ilimporte aussi de respecter d‘autres principes : maintenir I'hygiéne
de la peau et éviter la macération, observer quotidiennement
|état cutané, suivre une alimentation adaptée. Demander conseils
a votre médecin.

Utiliser des supports de prévention adaptés tels que les surmatelas
a pression alternée permet de réduire la pression sur les zones
sensibles.

3. Descriptif du produit et utilisation

Attention : toujours installé un drap entre le patient et le surmatelas.
1. Positionner le compresseur a |‘horizontal ou le suspendre au
moyen des crochets.

2. Placer le surmatelas sur le lit au dessus du matelas. Coincer les
rabas sous le matelas afin de sécuriser le surmatelas sur le lit.

3. Connecter les tubes d‘arrivée d‘air sur le compresseur en vous
assurant qu'ils ne sont pas tordus ou emmeélés et qu'‘ils ne risquent
pas d‘étre coincés par le fonctionnement des barriéres du lit.

4. Brancher le compresseur sur une prise de terre et mettre le
compresseur en route. Le voyant lumineux devrait s‘éclairer.

5. Attendre environ 20 minutes que le matelas soit gonflé.

6. Recouvrir le surmatelas avec un draps et faire le lit de maniére
assez lache.

7. Régler la pression grace au bouton de réglage situé sur le
compresseur afin d‘atteindre un confort optimal pour le patient.

4. Entretien

Le surmatelas peut étre nettoyé avec une solution désinfectante.
Ne pas immerger la pompe dans I'eau.

Ne pas chauffer ni passer en autoclave.

5. Matériaux
Vous référer a I'étiquette de composition se trouvant sur le produit.

6. Traitement de déchets
Mettre au rebut ce produit en conformité avec la réglementation
en vigueur.

7. Caractéristiques techniques

Le produit est garanti 2 ans, a partir de |a date d’achat, contre tout
vice de fabrication.

Ce produit est biocompatible et répond a la norme: CE.
Compresseur :

Courant éléctrique: 230V/50Hz

Débit d‘air: 4.5 litres/min.

Pression de: 40 mmHg — 110 mmHg

Temps de cycle: 10 & 12 min.

Niveau sonore: <34dBA

Consommation éléctrique: 7W. Fusible: 1A

Dimensions: 24cm(L) x 11.5cm(W) x 10.5cm(H). Poids: 1.4 kg
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